Guida aggiornamento

I-STAT®1

Contenuto della guida

e Materiale necessario per I'aggiornamento dell’analizzatore i-STAT 1
e Procedura per lo scaricamento del software di aggiornamento
e Procedura per l'aggiornamento dell’analizzatore i-STAT 1

Informazioni e risoluzione problemi

Reparto di assistenza tecnica

scil animal care company S.r.l.
Tel: 0363 360656

Fax: 0363 64527

Email: assistenza@scilvet.com
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Esecuzione Test

STAT

Corredo i-STAT 1

Analizzatore i-STAT 1

Serial Downloader

Cavo di alimentazione

Cavo USB (nuova versione)

Cavo seriale (vecchia versione)

Nel caso manchi anche uno solo di questi componenti a\\
non sara possibile procedere con I'aggiornamento. ‘@\ =

(e)

Requisiti computer

e Sistema operativo: Microsoft Windows 7 o successivo

e Porta USB femmina (nuova versione)

e Porta seriale DB9 maschio (vecchia versione)
Nel caso il computer non disponga di una porta seriale,
sara necessario acquistare e installare un convertitore
LISR-Seriale

Preparazione all’aggiorna 0

eLa procedura di aggiornamento potrebbe cancellare tutti gli esami salvati in memoria

dell’analizzatore. Copiare o stampare gli esami che si desidera mantenere anche in seguito
all’aggiornamento.

¢ Seguire attentamente le istruzioni contenute in questa guida di aggiornamento. La mancata
o errata esecuzione di queste operazioni potrebbe provocare danni all’analizzatore.
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Download aggiornamento ‘

e C(liccare sul seguente link:
‘https://my.hidrive.com/share/606vgbi3nj

Premere il tasto"Download all" per scaricare la cartella zippata poi premere “Esegui" o
"Apri” (“Open” in inglese)

Cliccare sul tasto di apertura della finestra (...) e selezionare la voce “Desktop”

7-Zip self-extracting archive (=]
Bxract to:
IC:\Usels\—'NOME UTENTE™"\Desktop
Extract Cancel l

e Selezionare ed eseguire il file JAMMLITE.EXE, poi inserire i-STAT 1 spento nel downloader

e Cliccare su “Update”

i Jammlite 4.3 X

Instrument

|FSTAT 300 Analyzer -
Part

[comz1 ~] o Update

Application

[JAM2156A.BIN - e
CLEW :
'A47.CLW ~]
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https://my.hidrive.com/share/k3uwhk092i
https://my.hidrive.com/share/6o6vgbi3nj

e Attendere il completamento dell’aggiornamento fino alla comparsa del tasto “Close”

i Jammlite 4.3 X
Instrument
[F5TAT 300 Analyzsr -
Fort
[comz1 = vl
IF Addrazs
£pplication
[IAM2156A BIN B2 et
CLEW
TA47.CLW =

e |’aggiornamento & concluso. Per gli aggiornamenti eseguiti su scil vIP & necessario un
riavvio del PC per ripristinare il corretto funzionamento del programma.

Controllo dell’aggiornamento

e Premere il tasto On/Off

e Premere il tasto Menu

e Premere il tasto 1 per visualizzare lo stato dell’analizzatore

e Controllare che il campo CLEW contenga la voce A47

e Controllare che il campo Version contenga la voce JAM2156A
Nel caso il campo CLEW o il campo Version non contengano i valori coretti, rieseguire la
procedura di aggiornamento.

Analyzer Status

Temp: 23.9C
Pressure: 760mmHg
Battery: 8.20V
Uses: 118

T
CLEW :A47.cLW

Version :!AM2156ABIN

Stored Records

Total: 116
Unsent: 22
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